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Numunenin Teslimi Sırasında Sahip Olması Gereken Özellikler

Açıklama;

Kırık-çatlak ve sızdırma yapan numune kaplarında gelen numuneler kabul edilmez.
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NUMUNE KABUL KRİTERLERİ FORMU

© Bu Dokümanın Tüm Hakları Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar-Ge Laboratuvarlarına aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak 

dağıtılamaz. Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş veya ‘KONTROLLÜ KOPYA’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘KONTROLSÜZ’ 

doküman statüsündedir.

Yeterli miktarda gönderilmeyen numuneler kabul edilmez.

Ruhsata Esas analiz için gelen numuneler, orijinal ambalajında olmalıdır.

HSGM'den Resmi olarak gelen numuneler etiketli, mühürlü ve tutanaklı olmalıdır.

Şahit numune istemi halinde yeni gönderilen numunelerin seri, imal tarihi ve son kullanma tarihi

aynı ve mühürlü olmalıdır.

Numuneler saklama koşullarına yakın saıcaklıklarda (tolerans limit ±2C) teslim edilmelidir.
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